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AUFTRAGSDATEN

Vorname Patient Sanitatshaus XXXXX
Strasse Patient Sanitatsstrasse 1
PLZ und Ort Patient 98765 Ortschaft
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PROJEKT: PRUFDATUM: 16.03.2022
Testkunde-2 WDH. DATUM: 16.03.2023
TYP: Elektrisch verstellbares Pflegebett | KOMMENTAR:

PRUFLINGS-ID:  |4712_0000 PRUFSTANDORT: beim Patienten

Burmeier-Dali II 24-Volt - Sichtpriifungen

Sichtpriifung Burmeier Dali Il 24 Volt (Datum/Zeit:16.03.2022 17:02:40)

Sichtpriifung elektrische Komponenten
Aufkleber und Typenschilder - vorhanden, lesbar?
Gehause des Schaltnetzteiles - keine Beschadigung vorhanden ?
Gehause und Hubrohre der Motoren - korrekter Sitz, keine Beschadigung vorhanden ?
Handschalter - keine Beschadigung, Folie vorhanden ?
Motoren- und Hanschalter-Kabel - keine Beschadigung; Kabelverlegung korrekt ?
Stecker des Kabelbaumes - Schaltnetzteiles - vorhanden - korrekter Sitz ?

Sichtpriifung mechanische Komponenten
Aufkleber und Typenschilder - vorhanden, lesbar?
Aufrichter, -aufnahme - keine Beschadigung ?
Bettgestell - keine Beschéadigung ?
Fedeholzlatten - Keine Beschddigung ?
Liegeflache - Keine Beschadigung ?
Seitengitterholme - keine Beschadigung ?
Sichere Arbeitslast - Patientengewicht vorhanden - lesbar ?
Laufrollen ohne Beschadigung ?
Holzumbau - keine Beschadigung - keine Splitterbildung ?
SchweiBnahte - keine gerissenen SchweiBnahte ?
Réndelschrauben - fester Sitz ?
VerschleiBteile, wie Gelenkpunkte - keine Beschadigung ?
Sicherungsring Riicken- Oberschenkellehne - korrekter Sitz ?

Burmeier-Dali II 24-Volt - Einzelpriifungen

Ergebnisse Grenzwerte

Gerateableitstrom
Priifer: Michael Kéhler

I_.G: 0,001 mA
P 0w
U L-PE:

I_G (Limit): 100 uA

233V

Burmeier-Dali II 24-Volt - Sichtpriifungen

Funktions-Priifung Dali Il 24 Volt (Datum/Zeit:16.03.2022 17:03:12)

Funktions-Priifung elektrische Komponente
Endlagenschalter der Motoren - erfolgt automatische Abschaltung ?
Handschalter und Sperrfunktion - Test nach Gebrauchsanleitung erfolgreich ?
Motoren - keine anormale Gerauschentwicklung ?
Zugentlastung des Natzkabels fest verschraubt ?

Funktions-Priifung mechanische Komponenten
Gelenke und Drehpunkte leichgangig ?
Haltegriffe mit Gurtband - sicherer Halt ?
Laufrollen - Fahren und Bremsen in Ordnung ?
Notabsenkung der Riickenlehne - Test nach Gebrauchsanleitung in Ordnung ?
Seitengitter - sicheres Einrasten - sicherer Halt - Entriegeln ?
Unterschenkellehne - Einrasten in Ordnung ?

Zubehor - z.B. Aufrichter, Haltegriff - korrekte Befestigung - keine Beschddigung - Eignung ?

SERIENNUMMER::
17070024
PRUFER:
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Parameter Status

Pass

Datum/Zeit:  16.03.2022 17:03:05
Prifdauer:  Aus

Prifart: Differenzmessung
Umpolen: Ja

Verzégerung: 1s

UN: 230V
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Unterschrift: Kunde:

Priifer:
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